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Sikkerhedsforskrifter

Produktet er fremstillet af Anatomic SITT AB

Inledning  
För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Pengy till fullo är det viktigt att ni läser 
igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns 
i brukarens närhet. Produkten är avsedd för brukare med sittproblematik 
og passar många olika typer av diagnoser. Anpassning/inprovning av Zitzi 
Pengy ska alltid utföras av medicinskt behörig person. 

Hvis I ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta 
Anatomic SITT AB.

Användningsområde
Produkten är avsedd att användas som ett underrede tillsammans med 
sittsystem producerade av Anatomic SITT AB. Om önskemål om annan 
användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

Korrespondens
Zitzi Pengy med dess tillbehör är en CE-märkt produkt. Ett unikt serie- 
nummer är placerat på en etikett som sitter på ramens bakkant. 
Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

Crashtestet
Crashtestet og godkänd enligt ISO 7176-19. 

Postadress Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping
Besöksadress Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 602 29 Norrköping

Telefon 011-161800 
Fax 011-162005 
E-post info@anatomicsitt.com 
Web anatomicsitt.com, youtube.com/anatomicsitt

Afkryds i rutan ovan vid eventuell 
specialanpassning av produkten.

CE-märkningen upphör att gälla vid 
specialanpassad produkt.

Plats för etikett
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Uppresning 
Vognen kan enkelt resas upp og fällas ihop. Dra båda låsfästena uppåt (A)  
i pilarnas rikning. Lyft sedan kørebøjlen så att vognen reser sig. När fullt upprätt 
läge uppnås hörs ett klick.

Obs!
Var opmærksom på klämrisk.

Sammenklapning 
För att fälla ihop vognen dra låsfästena (A) uppåt i pilarnas riktning, fäll kör- 
bågen nedåt till ändläge, ett klick hörs när vognen låser sig i nedfällt läge.

Uppresning og sammenklapning

Låsfäste (A)

Låsfäste (A)
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Vognen är utrustad med parkeringsbroms. Trampa på bromspedalen (A) för att 
låsa hjulen. För att lossa bromsen, lägg foten på toppen av bromspedalen og för 
den framåt.

Obs!
Lås alltid hjulen om underredet lämnas på lutande underlag.

Broms

Låsa og låsa upp länk-/framhjulsriktningen
Vrid retningsholdereen till vänster för att låsa. Ett klick hörs när hjulet hamnar i 
låst läge. För att låsa upp, vrid retningsholdereen till höger.

Retningsholdere

Bromspedal (A)

Retningsholdere
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För att tilta underredet, lossa säkerhetsspärren (A) på höger sida. Lyft den röda 
aktiveringsspaken (B), som finns på vänster sida, tilta till önskat läge. Tilten låser 
sig automatiskt. Lås säkerhetsspärren (A) på höger sida.

Obs!
Säkerhetsspärr (A) ska alltid vara låst när vognen används.

Tilt

Vinkling av körbågshandtag
För att vinkla körbågshandtaget tryck in båda knapparna (A) på insidan av 
kørebøjlen samtidigt. Vinkla till önskad position. Snabbfästena låser automatiskt.

Kørebøjle
A

D

Säkerhetsspärr (A)

Aktiveringsspak, röd (B)

A A
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Montering av Pengy sæde

Montering på Pengyvogn  
Håll Pengysædeen i armstöden og för den neråt i de spår som bilden visar.
Observara att låsprinten går i lås när Pengysædeen kommer till sitt  
lägsta läge i fästet.
 
Avmontering av Pengysæde på Pengyvogn 
För att avmontera Pengysædeen på pengyvognen så lossar du först låssprinten 
(A) genom att dra ut denna og vrida den ett kvarts varv. När låssprinten är  
lossad lyfter du sedan stolen i armstöden rakt uppåt.

Observera!
Sprinten ska alltid vara i låst läge när sædeen används.

Tips!
Pengy kan monteras framåt eller bakåt.

A Låssprint
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Fast montering på adaptersystem 
Montera Delfi Pro på adapterplattan. Montera medföljande skruvkit enligt bild 
nedan. Skjut in sargprintarna i Delfi Pros bottenprofiler, justera till önskat läge, 
lås skruvarna (A). Sittsystemet monteras enkelt og säkert på underredet  
med hjälp av adapterplattanplattan. För ner adapterplattans plastfästen (D)  
i avsedda spår i vognen. 
  
Fäste Anatomic Sæde samt øvrige fästsystem
Spåren (E) är avsedda för montering av fästsystem samt Anatomic Sæde. 

För att lossa adaptersystemet, vrid låssprinten (B) ett kvarts varv.

Observera!
Sprinten ska alltid vara i låst läge när sædeen används.

Montering av Delfi Pro

Medföljande skruvkit

A

A

A

A

E

D

Låssprint (B)
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Montering av Carseat Pro på Pengyvogn  
Montera adapterplattan på underredet. Lås med låssprinten (A). För sedan in 
Carseat Pro i adapterplattan. Pressa ner Carseat Pro i framkant så att låsspärren 
(B) klickar. Lås fast ryggen i bakre bygeln med medföljande band.

Avmontering av Carseat Pro på Pengyvogn 
För att avmontera Carseat Pro från adapterplattan så lossar du låsspärren (B) 
genom att dra ut den. Carseat Pro är nu lös og kan lyftas bort. För att ta bort 
Carseat Pro med adapterplatta lossar du låssprinten (A). Carseat Pro og  
adapterplattan är nu lösa og kan lyftas rakt upp. 

Observera!
Sprinten ska alltid vara i låst läge när sædeen används.

Montering av Carseat Pro

AB
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Byte till 12” kit fram 
Tryck in sprinten (A) för att lossa befintliga hjul. Ta 12”-kitet og för in i de två 
hålen. Se till att hjulen låses genom att pressa hjulhusen nedåt.

 

Borttagning av hjul 
För att lossa framhjul tryck in sprinten (A), dra sedan hjulet nedåt. För att lossa 
bakhjul tryck in låssprinten (B), dra sedan ut åt sidan.

Viktigt!
När du sätter tillbaka hjulen, se till att de sitter fast ordentligt.

Hjul

A

A

B
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Montering av fodstøtte 
Montera fodstøtteet genom att föra in fodstøttesprofilerna i hålen (A). Lås med vre-
den (B) som sitter på undersidan. 

Tips!  
Fodstøtteen går att montera både framåt og bakåt.

Vinkeljustering
För vinkelinställning, tryck in knappen (C) på vänster sida av knäleden  
för att justera vinkeln. Vinkeln låses automatiskt när man släpper knappen.

Højdejustering
För att justera højde, lossa på vredet (D) bakom fotplattan, höj eller sänk till  
önskad nivå. Lås genom att skruva åt vredet.

Uppfällning
För att fälla upp fodstøttesplattan, ta i framkant (E) under plattan og lyft sedan up-
påt.

Fodstøtte

B

A

C

E

D
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Montera transportfästena enligt bild nedan.

Transportfästen

A

D

E

D

DETAIL D
SCALE 1 : 3.5

DETAIL E
SCALE 1 : 3.5
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Tilpasninger för transport i bil

Crashtestet og godkänd

Infästning ska ske med spännband, godkända enligt ISO 10542.

Pengy är crashtestet og godkänd enligt ISO 7176-19 för 43 kg.

Transport i bil

Obs!

Notera!

Det är viktigt att endast sträcka banden, og inte spänna dem för hårt. 
För hård spänning av banden kan orsaka att underredet blir skevt.

Krockgodkännande gäller belastningsvikter upp till 43 kg.

Serviceintervall

Rengøring og tvätt

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt og säkert bör regelbunden service og 
kontroll utföras. Behovet av service skiftar og måste bedömas från fall till fall, 
helt beroende på användning og slitage. Kontrollera alla rörliga delar og 
fästdetaljer med avseende på slitage. Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt og 
av kvalificerad personal. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att 
kontakta Anatomic SITT AB.

Plast- og metalldelar kan torkas av med en fuktig trasa, alternativt tvättas 
med antibakteriell vätska eller liknande. Tänk grönt, tänk på miljön! 
Använd gärna biologiskt nedbrytbart tvättmedel. 

Underhåll og skötseltilpasninger

Kontrollera hjälpmedlets skick regelbundet og utför underhåll vid behov.
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Inledning

Rengøring

Efterbehandling

Märkning

Hjul

För att hjälpmedlet ska fungera tryggt og säkert bör regelbunden service og 
kontroll utföras. Behovet av service skiftar og måste bedömas från fall till fall, 
helt beroende på användning og slitage. Kontrollera alla rörliga delar og 
fästdetaljer med avseende på slitage. Rekonditionering av hjälpmedlet får  
endast ske med originaldelar från Anatomic SITT AB. 

Arbetet ska alltid utföras yrkesmässigt og av kvalificerad personal. Om du  
känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta Anatomic SITT AB.

Behovet av rekonditionering varierar og måste bedömas utifrån fall till fall. 
Samtliga punkter bör utföras minst en gång per år eller vid behov og 
funktionskontrollen bör utföras inför varje gång underredet ska användas.

Lackerade ytor, drivhjul, länkhjul og handtag rengörs med rengøringsmedel utan 
lösningsmedel. Använd absolut inte lacknafta, bensin eller andra 
lösningsmedel.

Efter tvätt ska alla leder, trånga utrymmen og dräneringshål blåsas torra og 
spraysmörjas med tunnflytande olja.

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar og att den går att tyda. 
På Pengy sitter denna märkning på ramens bakkant.

Kontrollera att både länk-/framhjul og drivhjul inte är slitna og att de snurrar lätt 
utan missljud. 

Rekonditionering

Lack
Kontrollera skador i lacken genom att syna av underredet. 
För att förhindra korrosionsskador og bättra på repor. 
Bättringsfärg kan beställas från Anatomic SITT AB.



Bruksanvisning – Zitzi Pengy Vagn15 © Anatomic SITT AB

Stabilitet

Rörstomme og detaljer

Framgafflar

Kørebøjle

Bremser

Sammenklapningsmekanism og tilt

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget og att inte finns någon 
skevhet i chassit. 

Svets og skruvförband kontrolleras. Grindbussningar og gångjärn ska fungera 
utan missljud. Smörj vid behov. Kontrollera även vred, skruvar og øvrige 
monteringsdetaljer. Byt dessa vid behov.

Kontrollera att infästningar og lager inte glappar og att de snurrar lätt. 
Smörj framgafflar vid behov.

Kontrollera att polstring og handtag sitter fast ordentligt og att kørebøjle går att 
justera i højdeled. 

Kontrollera att parkeringsbroms fungerar korrekt.

Kontrollera att man enkelt kan fälla ihop vognen og att man enkelt kan tilta  
sittenheten. Kontrollera att den låser i uppfällt og nerfällt läge.

Funktionskontroll
Funktionskontroll innebär att du går igenom Hjul, Stabilitet, Bremser og
Kørebøjle.  

Fjädring  
Kontrollera fjädring. Smörj vid behov.

Obs!
Kontrollera alltid vid rekonditionering att hjälpmedlet inte är 
specialanpassat, innan det skickas till ny brukare.
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Kundeservice

Skandinavien

Anatomic SITT AB 
Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping 
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomicsitt.com

Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tel. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk

Bardum AS
Håndverksveien 8, 1405 Langhus, Norge 
Tel: +47 64 91 80 60, Fax: +47 64 91 80 66

Handico Finland OY
Turkkirata 28, 33960 Pirkkala
Tel. +358 331 222 700, Fax +358 331 222 710
Email handico@handico.fi

Europa

Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027, 4000 HA TIEL 
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomicsitt.com

Be Independent Ltd
St Luke’s Road G’Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

Consolor Ltd Unit A3
The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake 
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33
 
 
HandiTech Scandinavian Reha Aids Center
11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr

Able Tools (Greece)
149K Strovolou Avenue, Strovols, Nicosia, 2048 Cyprus 
Tel: +357 22 250 115

Able Tools (Cyprus)
149K Strovolou Avenue, Strovols, Nicosia, 2048 Cyprus 
Tel: +357 22 250 115. Fax: +357 22 250 116 
 
Invaru Ltd
Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

MMS Medical Ltd
51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099
 

Mobilitec
Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

OX Orthopédix
27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789 
 
Creha Distribuzione
Via C. Battisti, 7/A, 22036 Erba (CO)
Tel. +39 314 44 76 744, Fax +39 316 47 04 62

Rehatec AG
Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

Stod Hf Stoaekjadmidin
Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjordur
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423 
 
Scan Ideal
28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151 

Team Nova Reha
Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

Via Libre Fundosa Accesibilidad
Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

Asien, Oceanien, Mellanöstern

Al Safwa Mobility LLC (ASM)
Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae

Cubro Rehab (New Zealand)
PO Box 9144 Tauranga
Tel: +64 757 78 816. Fax: +64 757 78 827

Motum
3/224 Cambridge Street, Wembley, WA 6014
Tel: (08) 9381 2087
 
Paediatric Mobility Equipment
Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010 
Email sales@paedmobility.com.au

Special needs for Special children
48 Mordey Hagetaot St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

The Gym & Care
1F-23 & 24, IOI Business Park, MYS-47100 Puchong  
Tel. +603 8070 9166, Fax +603 8073 9166
Email info@gymncare.com

SE
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FR
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Efterkontroll

Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under 
respektive punkt. Du bör kontrollera nedanstående punkter varje gång 
brukaren ska använda hjälpmedlet.

•	 Kontrollera	regelbundet	att	alla	skruvar	är	ordentligt	åtdragna.

•	 Kontrollera	regelbundet	slitage	på	band	og	tryckavlastande	bälteskuddar.

•	 Kontrollera	att	balansering	på	underredet	är	korrekt.

•	 Kontrollera	inställningar	på	tillbehör	så	att	brukaren	har	en	korrekt 
 sittposition.

Sammanfattning og efterkontroll

Rekommendationer

Varje gång Pengy ändras på något sätt måste bedömning göras om det är en 
anpassning eller en specialanpassning.

En anpassning är en ändring som görs inom ramarna för produktens CE-märke. 
Allt annat är specialanpassning. Anpassningar får endast göras av den som 
bedöms kvalificerad för uppgiften og ska alltid utföras på ett yrkesmässigt sätt. 
Att produkten är CE-märkt innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska 
säkerhetskrav.

Notera att en riskbedömning alltid bör göras, såväl vid anpassning som vid 
specialanpassning, av ett hjälpmedel. Produkten får aldrig bli farlig för brukaren 
att använda efter anpassning.

Produkten bör förses med upplysning att den är anpassad till en specifik 
brukare, så att den inte kan misstas för en produkt i standardutförande. 

Anpasning og specialanpassning
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Försäljningsvillkor

Garanti

Reklamation

Returer

Garanti gäller ett (1) år mot fabrikationsfel fr.o.m. leveransdatum. Garanti utgår 
inte för yttre påverkan eller ”onormal” hantering. För garantibehandling krävs 
felaktig vara i retur. Bifoga alltid följesedel.

Beskriv felet samt orsak så ingående som möjligt. Åberopa garantireparation 
eller eventuellt garantiutbyte. Bifoga en kopia på fakturan og ange att 
produkten skall tillbaka till dig efter reparation. Ange leveransadress, 
kontaktperson samt telefonnummer. 

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. 
Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. 
Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under 
transporten.

Felbeställda eller fellevererade varor skall returneras inom 20 dagar från 
leveransdatum. Bifoga alltid en kopia på både följesedel og faktura. 
Ange orsak till retur av dina varor. 

Förpacka produkten väl för att skydda den mot eventuella stötar vid transport. 
Glöm inte att anteckna sändningsnummer eller liknande på dina dokument. 
Detta är för att du ska kunna spåra sändningen om något skulle hända under 
transporten.

Vid retur senare än 20 dagar från leveransdatum

Vid retur senare än 60 dagar från leveransdatum

Vid retur senare än 150 dagar från leveransdatum

Senare än 360 dagar från leveransdatum 

Specialanpassade produkter återtages ej

Görs ett returavdrag på 80 % av fakturavärde

Görs ett returavdrag på 60 % av fakturavärde

Görs ett returavdrag på 40 % av fakturavärde

Varorna återtages ej
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A

B

C

D

B

A

Mått:
A 87 cm
B 39 cm

A

CB D

Mål:
A 95-106 cm
B 54  cm 
C 86 cm
D 74-100 cm

Mål:
A 66 cm
B 39 cm 
C 42 cm 
D 53 cm

Tekniske data

STØRRELSER ...............................................1 stk.
HJUL, SVÄNGBARA ..................................7”, 12”, terränghjul
BELASTNINGSVÆGT ...............................50 kg
TILT ...................................................................-23° till +40°

SÆDEHØJDE ...............................................54 cm
FARVE .............................................................Sort 
VÆGT ...............................................................12 kg
Crashtestet ....................................................Godkänd till 43 kg
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Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75

Anatomic SITT AB (tillverkare)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05
Support +46 11 16 18 05

Besöksadress
Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

Bardum AS
Håndverksveien 8, 1405 Langhus, Norge 
Tel: +47 64 91 80 60
Fax: +47 64 91 80 66

Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands
Tel +31 344 63 45 40
Fax +31 344 62 33 61 

DK

SE

NO

NL

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt


